
《移动式医用 CT设备辐射防护与安全要求》

（征求意见稿）

编制说明

中国医学科学院放射医学研究所

2023年 11月 20日



I

目 次

一、工作简况 ............................................................................................................... 1

(一)任务来源 ..........................................................................................................1

(二)协作单位 ..........................................................................................................1

(三)制定背景 ..........................................................................................................2

(四)起草过程 ..........................................................................................................4

二、标准编制原则和确定主要内容的论据 ............................................................... 4

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和

生态效益 ....................................................................................................................... 5

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机

的有关数据对比情况 ................................................................................................... 6

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，

并说明未采用国际标准的原因 ................................................................................... 8

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系 ....................................................... 8

七、重大分歧意见的处理经过和依据 ..................................................................... 10

八、涉及专利的有关说明 ......................................................................................... 10

九、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措

施建议 ......................................................................................................................... 10

十、其他应予说明的事项。 ......................................................................................11



1

《移动式医用 CT设备辐射防护与安全要求》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

2023年 5 月，中华环保联合会组织开展了《关于召开核能核技

术与生态环境保护团体标准审查会的通知》团体标准立项评审。经申

报，由中国医学科学院放射医学研究所等单位联合申报的《移动 CT

诊断过程辐射防护与安全要求》列入了 2023年度团体标准立项项目。

最终中国医学科学院放射医学研究所取得编制《移动 CT诊断过程辐

射防护与安全要求》团体标准制定权。

（二）协作单位

本文件由中华环保联合会归口，中国医学科学院放射医学研究所、

北京市职业病防治研究院、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全

医学所、中国计量科学研究院、天津疾病预防控制中心、中华环保联

合会核能核技术与生态环境保护专业委员会等机构单位参与该项团

体标准的起草工作。

本文件主要起草人：翟贺争、……。

起草组由中国医学科学院放射医学研究所、中国计量科学研究院、

中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、北京市职业病防治

研究院、内蒙古综合疾病预防控制中心等相关成员组成。

1、中国医学科学院放射医学研究所。
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a)讨论稿、征求意见稿的专家沟通与汇总；

b)执笔编制初稿、审查稿、征求意见稿，并完成报批稿；

c)汇总并修改征求意见稿。

2、北京市职业病防治研究院。

a)文本结构进行指导；

b)验证报告的结构进行指导；

c)文本内容的修改。

3、内蒙古综合疾病预防控制中心

d)专业性指导，技术把关和方案讨论；

e)参与讨论稿、征求意见稿的汇总，提供实验场地。

4、中国计量科学研究院和中国疾病预防控制中心辐射防护与核

安全医学所：意见汇总，修改文本，责任分工与协调。

5、中华环保联合会固核能核技术与生态环境保护专业委员会等

参与方法论证和实践。

6、其他单位负责提供试验设备和仪器，并收集相关材料。

（三）制定背景

“健康中国”成为新时代我国发展的主体战略，其中医疗行业的

健康发展与医疗设备的安全使用尤其重要。随着国家大力度的支持医

疗卫生健康发展及移动诊疗事业的推进，移动 CT以其独特的优势应

用到放射诊断过程中。然而，其性能好坏不仅影响患者医疗质量，在

床旁使用过程中是否做好辐射防护工作，与人民群众的健康安全息息

相关。目前我国还没有相应的标准或规范从患者防护、设备性能、放
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射防护安全的角度约束移动 CT设备的实践应用，这不仅难以确保患

者所受到医疗照射的正当性和精确治疗的准确性，也存在医护人员职

业照射剂量增加的安全隐患。

近年来，我国在医疗器械研发领域的积极发展以及国家相关政策

的扶植，国产医疗器械正在大步的向国际高端医疗器械挺进，在移动

医疗方面有了长足的发展。国内研发移动 CT 采用平板探测器的原理，

随着平板探测器技术的发展特别是尺寸的增大、帧速率的提高、动态

范围的改善，克服了平板测器只能对高密度硬组织（如骨骼、颌面）

成像的缺点。用锥形束投照计算机重组断层影像设备，其原理是 X

线发生器以较低的射线量（通常球管电流在 10-20毫安左右）围绕投

照体做环形 DR（数字式投照）。然后将围绕投照体多次（360—720

次），数字投照后“交集”中所获得的数据在计算机中“重组”后进

而获得三维图像。其与体层 CT（螺旋 CT）的最大区别在于体层 CT

的投影数据是一维的，重建后的图像数据是二维的，重组的三维图像

是连续多个二维切片堆积而成的，其图像金属伪影较重。

移动式 CT具有三维成像、图像分辨率高以及经济实用等特点，

在临床医学辅助诊断中逐渐占主导地位，随着我国对医疗技术大力支

持与技术革新，许多国产设备也脱颖而出并具有一定的市场占有率。

至目前，国外已经开展移动 CT的应用多年，国内近几年才开始移动

式 CT的研发和临床试验。据了解，目前国内医疗系统已有多家大型

医院申报安装该设备，其临床应用的发展势头非常迅猛。在我国固定

式 CT标准有相应的技术标准，也具有影像质量控制检测规范，但是
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移动 CT在床旁操作使用过程中的正当性、适应症及放射防护问题日

益突出，并且部分移动 CT其本身的技术性能、运行要求及其应采取

的防护措施与普通 CT比较，具有相对的独特性，而我国尚无相应的

放射防护技术和指导标准，无疑给移动 CT的放射防护检测、评价以

及放射卫生监管带来困惑，给患者和现场人员的健康及安全防护带来

隐患。因此，亟需建立我国医用移动式 CT机辐射防护与安全要求以

保障稳定、高质量的医学影像，医患放射防护工作。

（四）起草过程

1. 2023年 5月，《移动 CT诊断过程辐射防护与安全要求》列入

了 2023年度团体标准立项项目，下达任务项目编号

ACEF-RP-007-2023。

2. 2023年 6月，中心与参与起草单位成立了标准编制组，就标

准编制推进工作做了安排，制定了工作计划及人员组成等方案。

3.2023年 7月，工作组初步讨论，确定标准编制思路，撰写并完

成标准工作组讨论稿和编制说明，组织专家论证，开展验证试验等。

4.2023年 8-10月，工作组讨论稿修改的基础上，经过专家评审

和论证，修改完成后形成征求稿件并征求部分意见。

5.2023年 11月，中华环保联合会发布《移动式医用 CT设备辐

射防护与安全要求》，并全面征求意见和建议，起草组认真并严格讨

论和总结，进一步完善文本等各项材料，形成送审稿。

二、标准编制原则和确定主要内容的论据
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根据《中华人民共和国职业病防治法》《放射性同位素与射线装

置安全和防护条例》和《放射诊疗管理规定》等法律法规和规章，对

于放射性危害场所进行防护检测与评价。

（一）统一性。该标准的编制严格遵守了现有相关法律法规规定，

结合我省以及全国实际情况，在充分借鉴已有经验，经反复论证，在

综合分析的基础上，确保内容准确一致。

（二）协调性。为了达到标准整体协调的目的，该标准按照现行

的 GB/T 1.1-2020《标准化工作导 3 则 第 1 部分：标准化文件的结

构和起草规则》 给出的规则编制。

（三）实用性。在语言表述上，尽可能采用通用的术语和词汇，

以增强标准的可读性和可理解性。

标准的主要内容

1、标准范围

2、规范性引用文件

3、术语和定义

4、总体

5、移动式 CT机防护性能

6、移动式 CT机工作场所防护

7、防护用品

8、移动式 CT机操作中的防护

9、放射防护检测。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期
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的经济效益、社会效益和生态效益

制定通过该标准制定项目工作的开展， 在深入剖析当前国内移

动CT机床旁操作的资源配置及临床应用与放射防护中实际存在问题

的基础上，制定和完善移动 CT机床旁操作相应的患者防护、质量控

制与质量保证规范，能更好地维护移动 CT机床旁操作技术应用的安

全性和有效性；同时进一步规范移动 CT机床旁操作的引入及其使用

场地的规划设计，制定合理的评价技术方案，为加强移动 CT机床旁

操作临床使用中的患者防护与工作人员防护提供指导。而且，在推进

移动 CT机床旁操作技术有关质量控制与放射防护的工作进程中，对

于正确引导移动 CT机床旁操作技术在我国的健康发展，有效预防和

控制放射意外事故，提高放射治疗新技术的临床价值和社会效益等方

面具有深远的战略意义。该标准的出台，也将为《电离辐射防护与辐

射源安全基本标准》在我国放射治疗领域的深入贯彻实施，尤其是为

新型放射治疗装置质量控制与放射防护工作提供有力的技术支持。

本标准期望综合国内外研究进展与实践，结合我国当前实际情况，

在参照 IAEAGSR Part3及其他报告的基础上，为移动 CT机床旁操

作的放射防护检测和辐射防护安全措施上提供技术要求，同时规范、

指导医护人员对患者实施诊断检查的原则及放射防护和质量控制工

作，以指导移动 CT机实践者提升放射防护与质控意识，促进研发厂

家主动提升产品质量，切实保护受检者健康权益，为提高放疗实践中

的合理性。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者
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与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第 449

号）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

等法律法规和相关标准是本标准在放射性同位素安全应用、保障人体

健康、保护环境方面的纲领性要求，将参考引用。

国外有三家企业研发移动 CT，分别是：三星、NEWTOM、普兰

梅德。三星公司出品的 CereTom（螺旋 8排 CT（头部扫描））、BodyTom

（螺旋 32排 CT（全身扫描））、OmniTom（螺旋 16排 CT（头部扫

描）），全部是移动式螺旋 CT，其工作原理也是螺旋 CT的工作原

理。NEWTOM公司出品的 NewTom（平板 CT（骨骼及牙齿 ））采

用的是平板 CT的技术，和国产移动 CT工作原理是一样的，但是

NewTom只能对骨骼和牙齿等硬组织进行 CT检查。普兰梅德公司研

发的移动 CT Planmed（平板 CT（颌面及四肢骨骼））其主要用于颌

面及四肢骨骼的 CT检查。同样也是采用平板 CT，也只是对人体硬

组织进行 CT检查不能对软组织进行 CT检查。对于平板 CT来说，

目前已知的移动平板 CT只适用于对骨骼、颌面及牙齿等硬组织进行

CT检查。应用于头部大脑软组织进行 CT检查的移动平板 CT，天津

金曦医疗设备有限公司研发的移动头部诊断 CT尚属首次。

移动 CT对脑卒中疾病先期诊断具有独特的优势，移动 CT具有

体积小、移动便捷、可在任何环境下使用、防护要求低的特点，能够

及时准确的对脑卒中疾病进行诊断，为挽救脑卒中患者赢得了宝贵的

时间。但其投照重组图像中低密度分辨率不够，对图像中的伪影无法
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解决、剂量利用率、软组织对比度等。对部分软组织解剖结构特别是

软组织病变显像不如多排螺旋 CT清晰。同时，全身锥形束 CT的技

术应用未突破，仅对脑出血和脑梗塞情况进行快速诊断。诊断效果达

到临床诊断级别，并且对图像质量进行了优化，能够达到 64排螺旋

CT的图像质量水平。移动头部诊断 CT以其低辐射剂量，脉冲曝光，

能够对脑部软组织成像达到临床诊断级别，高空间分辨率，且各向同

性分辨率；轻巧、可移动，低成本易维护等优点成为 CT中的新生代。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用

或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

未采用国际标准，主要是移动CT设备的应用在国内是领先位置。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

2006 年正式实施的卫生部 46 号令《放射诊疗管理规定》中，

第二十条对医疗机构的放射诊疗设备提出了应符合下列要求： 新安

装、维修或更换重要部件后的设备，应当经省级以上卫生行政部门资

质认证的检测机构对其进行检测，合格后方可启用；定期进行稳定性

检测、校正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机

构每年至少进行一次状态检测；放射诊疗设备及其相关设备的技术指

标和安全、防护性能，应当符合有关标准与要求。在 2018年 12 月

职业病防治法以主席令 24 号修订后，卫生部门按照职业病防治法规

定的职能要求，根据《中华人民共和国职业病防治法》《放射性同位

素与射线装置安全和防护条例》和《放射诊疗管理规定》等法律法规

和规章，对于这种新型的放射治疗装置，对其进行验收检测应有相应
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的质量控制检测规范。制定移动式 CT机质量控制检测规范的技术标

准，在规范移动式 CT机床旁操作这种新型放射治疗设备的质量控制

检测方法、指标评判等相关技术要求的同时，更好地为职业病防治法、

卫生部 46 号令和卫监督发[2012]25 号文件等放射诊疗设备防护管

理法规的实施提供技术支持，使其充分满足这些相关法律法规的要求。

关于该移动式 CT机床旁检测规范与国内外技术标准的关联情况，结

合目前国内现有的 CT和 DR有关的防护与技术标准现状及存在的问

题，简要从如下几方面进行分析：现移动式 CT机的性能防护和床旁

操作的放射防护是亟需解决和规范的，虽然国内尚无统一的放射防护

专用标准，但国际上 IAEA、NCRP多个技术报告和出版物间接触及

了移动式床旁的技术与防护要求，为该技术的规范应用和防护管理指

明了一个基本的工作方向。制定国内移动式 CT机床旁的防护要求可

结合我国的国情有效整合相关的技术资源，更好地促进我国移动式

CT机床旁技术的防护和临床应用。

现行的 GBZ/T 180-2006、GBZ 165-2012、GBZ 130-2013等防护

要求和该产品主要技术性能与 GB9706.1-2007、GB 9706.11-1997、GB

9706.12-1997、GB 9706.14-1997、GB 9706.15-2008、GB 9706.18-2006、

YY 0505-2012、GB 7247.1-2012、GB 17589-2011和WS 519-2019的

要求，均或多或少与本标准中的设备及防护有一定的关联，但是移动

CT的防护性能一部分既不能完全采用 GB 17589-2011和WS

519-2019的要求，也不能按平板探测器的专项指标的WS 521—2017

的要求来进行。目前国内尚未有统一的技术规范；GBZ 130-2013未
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能满足移动 CT的放射防护要求，主要是其涉及平面剂量场的分布。

鉴于此，参照 IAEAGSR Part3、NCRP组 145号报告修订稿、DIN

6868-161:2013-01、HPA的 65号报告、EC 172号报告等性能防护和

放射防护文件。结合我国实际情况与性能检测难易程度，综合选择关

键性能指标，如剂量值、输出电压、曝光指示时间、高对比分辨力、

低对比分辨力以及一些图像专项指标等，这些指标的确立将极大的增

加移动式 CT机的性能防护，确保医护人员对患者和受检者的影像精

准诊断；同时，对移动式 CT床旁操作的安全性也作出规范和要求，

保证医护人员、患者和受检者、同室病友及陪检者的放射防护安全，

进而保障全民医疗健康发展。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、涉及专利的有关说明

无。

九、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡

期和实施日期的建议等措施建议

结合我国核医学应用与建设的实际情况，保证放射工作人员和公

众的放射防护和安全，保障核医疗健康发展。措施建议如下：

1、调研工作开展，协作单位中有北京和天津等，多地均有开展

移动 CT的机构调查的前期工作基础；

2、与协作单位所属地的医院进行实地考察与监测；

3、现场便携式测读设备的测试和试验、计量部门的量值溯源测
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试等；

4、专题研究，参与国内生态环境相应的学术讨论；

5、定期开展技术交流会，同时邀请相关专家进行指导工作。

十、其他应予说明的事项。

无。
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