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[bookmark: _Toc5186][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc13660][bookmark: _Toc5010]前言
本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会提出。
本文件由中华环保联合会归口。
本文件主编单位：上海开鸿环保科技有限公司、中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会。
本文件参编单位：浙江工业大学、浙江大学、浙江省生态环境科学设计研究院、台州市环境科学设计研究院有限公司、湖南明瑞环保科技有限公司。
本文件主要起草人：
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便携式活性炭四氯化碳（CTC）值检测仪技术要求及检测规范
1 [bookmark: _Toc25846][bookmark: _Toc27827][bookmark: _Toc27841][bookmark: _Toc7602]范围
[bookmark: _Toc22970]本文件规定了便携式四氯化碳（CTC）值检测仪（以下简称仪器）测定活性炭四氯化碳值的方法提要、仪器的结构组成、技术要求、检测方法、注意事项等内容。
本文件适用于利用便携式四氯化碳值检测仪快速测定颗粒活性炭的四氯化碳值，以及基于大数据模型利用测定的四氯化碳值估算活性炭的碘值、比表面积，评价活性炭的吸附饱和度。
2 [bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc21312][bookmark: _Toc19318]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 3836.1  爆炸性环境 第1部分 设备通用要求
GB 4793.1-2007  测量、控制和实验室用电设备的安全要求 第1部分：通用要求
GB/T 7702.13  煤质颗粒活性炭试样方法 四氯化碳吸附率的测定
GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法
GB/T 12496.5  木质活性炭试样方法 四氯化碳吸附率（活性）的测定
3 [bookmark: _Toc18316][bookmark: _Toc30288][bookmark: _Toc13974][bookmark: _Toc32604]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
[bookmark: _Toc25120][bookmark: _Toc26672]四氯化碳值 carbon tetrachloride value
是指活性炭在标准规定的测试条件下，动态吸附四氯化碳蒸气所达到的饱和吸附率，以质量百分比（%）表示。
3.2
[bookmark: _Toc837][bookmark: _Toc28432]饱和度 saturability
正在使用的活性炭已吸附VOCs容量占总吸附容量百分比，通过测定新炭和废炭的CTC值，并选择活性炭吸附VOCs种类、排放浓度，以活性炭四氯化碳值衰减幅度表示当前活性炭的饱和度。
4 [bookmark: _Toc13816][bookmark: _Toc13579][bookmark: _Toc20868]方法提要
在规定的试验条件下，利用仪器产生含有一定四氯化碳蒸气浓度的混合空气流不断地通
I
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过活性炭样品，当活性炭达到吸附饱和时，活性炭试样所吸附的四氯化碳的质量与试样质量之百分比作为活性炭的四氯化碳值（CTC值）。
基于内置的活性炭碘值-CTC值关联数据模型、比表面积-CTC值关联数据模型，利用测定的活性炭CTC值拟合估算出活性炭的碘值、比表面积。同时根据内嵌的VOCs种类和排放浓度的数学拟合模型，测试活性炭样品CTC值、测试脱附后活性炭的CTC值，选择VOCs种类以及VOCs浓度范围，即可评价活性炭吸附饱和度。
5 [bookmark: _Toc32534][bookmark: _Toc19669][bookmark: _Toc22349]仪器的结构组成
[bookmark: _Toc2806][bookmark: _Toc5313][bookmark: _Toc9274][bookmark: _Toc21438]5.1 仪器的整体结构组成
仪器的结构主要包括样品预处理模块、程控预热模块、数据计算分析模块、尾气处理模块。
[bookmark: _Toc21255][bookmark: _Toc11695][bookmark: _Toc14362][bookmark: _Toc29789]5.1.1 预处理模块
[bookmark: _Toc13311]包括用于干燥活性炭样品的热风枪等器件，具体技术要求见6.1.6。
[bookmark: _Toc13270][bookmark: _Toc21166][bookmark: _Toc27398]5.1.2 程控预热模块
主要包括制冷片、散热器等，具体技术要求见6.1.9。
5.1.3 检测模块
[bookmark: _Toc25442][bookmark: _Toc32753][bookmark: _Toc4200]主要包括气泵、四氯化碳蒸汽发生瓶、活性炭吸附罐等，气泵产生气流通过四氯化碳蒸汽发生瓶，带出含有一定四氯化碳蒸气浓度的混合气进入活性炭吸附罐内吸附。
[bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc24135][bookmark: _Toc4213][bookmark: _Toc10685]5.1.3 数据计算分析模块
[bookmark: _Toc17619]通过输入初始数据、基于吸附前后活性炭质量变化，利用仪器内置程序进行计算和分析，确定活性炭的四氯化碳值。
[bookmark: _Toc5904][bookmark: _Toc15095][bookmark: _Toc4422]5.1.4 尾气处理模块
[bookmark: _Toc20076]用于处理未被吸附的四氯化碳气体，保证尾气无毒化排放的净化处理罐。
6 [bookmark: _Toc24159][bookmark: _Toc19633][bookmark: _Toc12636]技术要求
[bookmark: _Toc20742][bookmark: _Toc2845][bookmark: _Toc14791][bookmark: _Toc20002]6.1 一般要求
6.1.1 仪器外壳采用以铝合金为骨架、防爆板为主的材料组合而成。
6.1.2 仪器表面应保持清洁，不得有污物积垢、锈蚀等现象。零部件应紧固无松动，各种调节件应灵活，且功能正常。
6.1.3 所有铭牌及标志应清晰和耐久，内容应包括产品名称、型号、出厂编号、制造日期、制造厂名称。
6.1.4 仪器整体质量控制在10 kg以内以便于携带。
6.1.5 仪器及可拆卸部件应便于维护和检查。
6.1.6 待测样品在进行检测前需要用热风枪干燥处理，热风枪温度应在200 ℃-250 ℃之间，针对不同原材料制备的活性炭热风枪吹扫活性炭时间对应如表1所示。
表1 不同原材料制备的活性炭热风枪吹扫活性炭时间
	活性炭样品种类
	热风枪吹扫时间（min）

	煤质活性炭
	5

	椰壳活性炭
	7

	竹基活性炭
	7



6.1.7 仪器四氯化碳蒸汽发生瓶前端应设置空气过滤干燥器，除去空气中含有的水分。
6.1.8 仪器四氯化碳吸附罐及发生瓶应能防有机溶剂腐蚀，防止四氯化碳腐蚀发生瓶和吸附罐。
6.1.9 仪器的制冷片应能耐高温（不低于200 ℃），防止因温度升高，制冷片温度过高导致制冷片损坏。
6.1.10 仪器工作条件应符合表2规定
表2 仪器工作条件规定
	项目
	影响量
	单位
	工作条件

	环境条件
	环境温度
	℃
	0-40

	
	相对湿度
	%RH
	≤90

	
	空气中挥发性有机物
	%
	以NMHCs计(除CCl4)≤0.005

	
	含尘量
	g/m3
	≤0.3

	电源条件
	输入电压
	V
	AC(220±22)

	
	输入频率
	Hz
	50±1



[bookmark: _Toc6408][bookmark: _Toc29885][bookmark: _Toc21881][bookmark: _Toc1711]6.2 安全要求
6.2.1 标志和文件
标志和文件应符合GB 4793.1中第5章的规定。
6.2.2 防爆要求
防爆性能应满足GB/T 3836.1中的规定，仪器应取得国家防爆合格证，仪器电路板应满足防爆要求。
6.2.3 震动要求
按照GB/T 11606中9.4的规定进行试验，试验后仪器应符合本文件6.3性能要求的规定。
6.2.4 接触电流
由交流网供电的仪器，其接触电流应符合GB 4793.1中6.3的规定。
6.2.5 保护接地
由交流网供电的仪器，其保护接地应符合GB 4793.1中6.5.1的规定。
[bookmark: _Toc10886][bookmark: _Toc1085][bookmark: _Toc9045][bookmark: _Toc22120][bookmark: _GoBack]6.3 性能要求
6.3.1 重复性
重复测量误差不大于5 %，具体操作见附录A。
6.3.2 制冷时间
制冷时间小于10 min，具体操作见附录A。
6.3.3偶然性误差
活性炭质量差异会导致仪器测试出现偶然性误差（即仪器测试结果与国标测试结果误差大于5 %），仪器的偶然性误差概率应低于20 %。
6.3.4 对比误差
除偶然性误差外，仪器测试结果与GB/T 7702.13、GB/T 12496.5测试结果误差应小于5 %，具体操作见附录A。
6.3.5天平要求
天平量程不低于50 g，精度达到或优于1/1000 g。
[bookmark: _Toc23236][bookmark: _Toc20568][bookmark: _Toc26494][bookmark: _Toc24781]6.4 运输、贮存
仪器在包装运输状态下，应按GB/T 11606中试验项目的规定，进行低温试验、高温试验、低温贮存、高温贮存、跌落和碰撞试验，试验要求如下：
a) 低温试验：仪器可在0 ℃环境下工作；
b) 高温试验：仪器可在40 ℃环境下工作；
c) 低温贮存：温度为-20 ℃；
d) 高温贮存：温度为55 ℃；
e) 跌落试验：跌落高度为250 mm。
试验后，箱体不应有较大的变形和损伤，受试仪器不应有变形、松脱等机械损伤。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验。其性能（重复性、制冷时间、对比误差）应符合本标准6.3的要求。
[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc15939][bookmark: _Toc24148][bookmark: _Toc4687]7 检测方法
[bookmark: _Toc6946][bookmark: _Toc13727][bookmark: _Toc22989][bookmark: _Toc9055][bookmark: _Toc12650]7.1 开机启动
开启仪器箱、打开仪器电源，待仪器页面加载完毕，顺次点击预检启动、启动仪器温控，当温度显示符合要求后，仪器方可测试活性炭CTC值。
[bookmark: _Toc31674][bookmark: _Toc15734][bookmark: _Toc24899][bookmark: _Toc6537]7.2 样品预处理
活性炭需干燥处理，通过药匙从炭箱中取出活性炭颗粒并转移至天平上，称量质量为1~1.5 g的活性炭，称量完毕后放入吸附管内，根据活性炭类型按6.1.6规定的要求执行（测试旧炭时不做处理），将处理完成的活性炭自然冷却，冷却后称量备用。
[bookmark: _Toc5716][bookmark: _Toc30116][bookmark: _Toc28385][bookmark: _Toc6748]7.3 样品测定
当屏幕显示温度就绪后，将吸收管放入吸收罐内，点击测量运行开始测定活性炭的CTC值。测量结束后仪器自动停止。
[bookmark: _Toc854][bookmark: _Toc26876][bookmark: _Toc13712][bookmark: _Toc17654]7.4 测定结束
吸附结束后，打开吸附罐，取出吸附管，并称量重量。
[bookmark: _Toc5242][bookmark: _Toc3600][bookmark: _Toc10884]7.5 数据计算
将吸附管空管质量（皮重），活性炭加样品管质量（含炭重），吸附完成后活性炭加样品管质量（吸附重）输入计算出该活性炭CTC值，测试完毕，关闭仪器电源。
[bookmark: _Toc31324][bookmark: _Toc22833][bookmark: _Toc8755]8 注意事项
8.1 仪器应在规定的环境条件下工作。
8.2 测试前应检查仪器硅胶管是否变色，必要时进行更换。
[bookmark: _Toc191]8.3 及时更换尾气吸收瓶中的活性炭，避免引起尾气排放超标，危害测试人员身体健康。
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[bookmark: _Toc24955][bookmark: _Toc19149][bookmark: _Toc28551]附  录  A
（规范性）
测试方法
[bookmark: _Toc5340][bookmark: _Toc13888]A.1 重复测量误差
活性炭样品处理好后，放入吸附罐内，启动仪器进行吸附，吸附完成后计算样品的四氯化碳（CTC）值，重复上述测量步骤至少6次，按如下公式计算重复性。
……………………………………（A.1）
式中：
SA——重复测量误差；
Ai——第i次测量结果，单位为毫克每克，mg/g；
——6次测量的平均值，单位为毫克每克，mg/g；
n ——测量次数，n=6。
[bookmark: _Toc14959][bookmark: _Toc24426]A.2 制冷时间
在仪器出厂检验前，启动仪器，开启预检，设备的温控模块开始启动，在不同环境温度下测量发生瓶与吸收罐从环境温度到达测试温度所需要的时间，不同环境温度测量6次，取平均值作为仪器制冷时间。
[bookmark: _Toc3997][bookmark: _Toc23879]A.3 对比误差
分别按照GB/T 7702.13中规定的方法、采用仪器法测定活性炭样品四氯化碳（CTC）值。两种方法测试两次求平均值，按如下公式计算对比误差。
……………………………………（A.2）
式中：
б——对比误差；
m——按GB/T 7702.13测试活性炭四氯化碳值两次平均结果；
n——仪器测量活性炭四氯化碳吸附率两次平均结果。
[bookmark: _Toc505][bookmark: _Toc20706]A.4 测试时间
仪器可以测试不同材质的活性炭，包括煤质活性炭、椰壳活性炭、竹质活性炭，由于不同材质活性炭吸附饱和时间不同，通过大量测试不同材质活性炭获得其准确的吸附饱和时间，并建立相应种类活性炭的吸附饱和时间模型。活性炭检测时间与数量对应关系，如表3所示。
表3 活性炭检测时间与数量对应关系
	活性炭种类
	测试样品数量（个）
	测试时间（min）

	煤质活性炭
	1
	15

	
	2
	20

	
	3
	30

	椰壳活性炭
	1
	18

	
	2
	25

	
	3
	35

	竹质活性炭
	1
	16

	
	2
	23

	
	3
	30



